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Name: Test Geb. Dat.: 1980-01-01 Durchgefuhrt von: Test QC

Vorname: Patient Alter: 42 Gepruft durch:

Geschlecht: M ID : 123 Verordnet durch:

Grofse: 170 Gewicht: 70 Versicherungs Nr.:

Schnellstart PWA 2019-11-04 11:38:27/
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Blutdruck = 117/70mmHg Aortaler Blutdruck = 115/70mmHg
Pulsdruck = 47mmHg Aortaler Pulsdruck = 45mmHg
SEVR = 213% Augmentationsdruck = 12mmHg
Puls = 541/min Augmentationsindex = 26%
MAP = 91mmHg Anzahl Schildage = 12
ESP =107,00 ESPI = 0,82
Schlagvolumen = 83ml Totaler Peripherer Widerstand = 1,21PRU
Cardiac Output = 4,49L/min Cl=2,48
v8.3.7887

Bemerkungen Befund




